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Rosenbergstrafe 85 . 70193 Stuttgart

Screening der Wirksamkaeit /

Efficacy screening

von / of

VirusFighter (Modus 1000 ppm)

gegeniiber dem / against the

Modified Vaccinia Virus Ankara
(MVA)

im praxisnahen Carriertest ohne Mechanik nach /
in the practical carrier test without mechanical
action according to

DIN EN 16777:2019-03
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MPV MEDICAL GmbH
Parsdorfer Weg 6
D-85551 Kirchheim bei Miinchen

Identifizierung der Probe
Identification of the sample

LABOR ENDERS

DIN EN ISO/IEC 17025

Akkreditiert nach

((pax

kS

-~ Deutsche

~" Akkreditierungsstelle

D-PL-17120-01-00

Laboridentifikationsnummer

Laboratory project identification
number

L1-021-S-257

Produktbezeichnung
Product name

VirusFighter

Chargenbezeichnung
Batch number

4250516304802

Hersteller
Manufacturer

MPV MEDICAL GmbH

Aussehen des unverdiinnten Produkts
Appearance of the undiluted product

schwach gelb, klar, flissig
faint yellow, clear, liquid

Herstellungsdatum
Date of manufacturer

2021-07-27

Mindesthaltbarkeit

keine Angaben

Expiry date not specified
Lieferdatum

. 2021-06-28
Date of delivery
geodffnet am

2021-06-28

opened on
Lagerbedingungen 20.0 °C, dark

Storage conditions

pH-Wert unverdiinnt
Product undiluted pH value

pH 9.15/ pH 8.68

Free chlorine / Date

2250 ppm / 2021-07-08
1200 ppm / 2021-07-27

aktive Substanz in 100g
Active compounds

According to the manufacturer:
Hypochlorsaure
Hypochlorous acid
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Priifbedingungen

Experimental conditions

Priiflaboratorium / Priifort
Laboratory / test site / Test site

Labor Prof. Dr. G. Enders MVZ GbR
Rosenbergstr. 85

70193 Stuttgart

Germany

Zeitraum der Priifung

2021-07-08 — 2021-07-15

Test period 2021-07-27 — 2021-08-03
Priifmethode

DIN EN 16777:2019-03
Test method
Priiftemperatur

Test temperature

18.0 °C +/- 1.0 °C t0 25.0 °C +/- 1.0°C

Produktpriifkonzentration/
pH-Wert

Product test concentrations,
pH value

2250 ppm (pH 9.15)
1200 ppm (pH 8,68)

Einwirkzeiten
Contact time

5 minutes

Belastungen
Interfering substance

clean conditions (0.3 g/l bovines serum albumin BSA)

Verdiinnungsmittel

Diluent
used for product test solution

Wasser standardisierte Harte
hard water

Aussehen der Produktverdiinnung
vor Testansatz

Appearance of product dilutions

schwach gelb, klar, flissig
faint yellow, clear, liquid

Aussehen der Produktverdiinnung
wahrend des Testansatzes

Stability and appearance of the
mixture during procedure

keine Veranderung
no changes

Inkubationstemperatur
Temperature of incubation

37.0°C £1.0 °C, CO; Incubator (5.0% CO5)

Virusstamm
Virus

Modified vaccinia Virus Ankara

Herkunft des Virus
Virus: source

Institute of Animal Hygiene and Veterinary Public
Health in the Centre of Veterinary Public Health of
the University Leipzig
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Priifbedingungen
Experimental conditions

Viruscharge

Virus: batch 090321
Virus, Passagenzahl

Virus: number of passage n+5

Zelllinie

Cell line BHK-21 cells

Herkunft der Zelllinie

] cell bank of the Friedrich-Loeffler Institut
Cell line: source

Passagenzahl der Zelllinie 95/ 24
Cell line: number of passage 82 /11

Bad Reichenhaller Alpensalz
Kochsalz Lot: 05.05.24 C

(Quelle: Hersteller VirusFighter)

Programm 3 = Modus 1000 ppm

Bei Gerat muss 3 x kurz hintereinander der
Programm Schalter flir die Programmierung gedriickt um
Programm 3 zu starten

Testansatz 1 (08.07.2021):

500 ml WSH plus %2 Messléffel Kochsalz
Testansatz 2 (27.07.2021)

2 | WSH, in Gerat plus 2 Messléffel Kochsalz

Herstellung der Priiflésung im Gerit

Abb. 1 Kochsalz und Gerat
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Bemerkung/Comment:

Bei der Einstellung Programm 3 (Modus 1000 ppm) konnte mit beiden Testansétzen
eine ausreichende Wirksamkeit auf der Flache erreicht werden. Dies war unabhéangig
von der eingestzten Wassermengen (500 ml oder 2 I).

Ergebnis geprift und freigegeben, 11.08.2021
Results tested and approved, 2021-08-11

2y \
(-4
PD Dr. rer. n /t"i Maren Eggers
Head of disinfectant testing
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Archivierung:

Hinweis:

Archiving:

Information:

LI-021-S-257

Eine Ausfertigung des Berichtes wird zusammen mit den
Rohdaten im Archiv des Auftragnehmers aufbewahrt.

Die Prufungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den
genannten Prifgegenstand. Auszugsweise Wiedergabe dieses
Berichtes nur mit schriftlicher Genehmigung des Labor Enders
MVZ.

Die Bewertung von Medizinprodukten ist nicht von der

Akkreditierung erfasst.

The raw data with respect to this test and a copy of the report will
be stored in the archive of Labor Enders MVZ.

The test results exclusively refer to the samples described
above. Account of extracts of this test report is only possible by
written approval from Labor Enders MVZ.

The assessment of medical devices is not covered by

accreditation.
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Rohdaten fiir VirusFighter (Modus 1000 ppm) in der Priifung unter geringer
Belastung (0,3 g/l BSA) gegen das Modified Vacciniavirus, Stamm Ankara
(Quantalversuch, 6 Wells)

Raw data for the test product VirusFighter (Modus 1000 ppm) tested against
the Modified vaccinia virus strain under clean conditions
(0.3 g/l BSA) (quantal test; 6 wells)

2021-07-08 — 2021-07-15

Control Interfering | Contact Dilution (log1o)
substanc;e time 1 2 3 ' 4 5 6 7 8

. .| 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 000 | 000
Suspension control Omin | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 144 | 001

2021-07-08 — 2021-07-15

Product Con- Interfering | Contact Dilution (log1o)
centra- |substance|time :
tion of
free 0 1 2 3 4 5 6 7
chlorine

Carrier 1 | xxx | 000 [ 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000
2950 clean 5min | **x | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000

ppm conditions | Carrier 2 | xxx | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000
5 min xxx | 000 | 000 | 000 | 00O | 000 | 000 | 000

VirusFighter

Carrier 1 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 344 | 000 | 000
444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 434 | 000 | 000

Virus control clean 5 min
hard water conditions | Carrier 2 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 000 | 000
5min | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 040 | 000

. clean 000 | 000 | 000 | 000 | 00O | 00O | 000 | 000

Cytotoxicity sorditons 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00O | 000

1-4 Virus vorhanden, Grad der zytopathologischen Wirkung (CPE) in 6 Wells einer Mikrotiterplatte

0 kein Virus vorhanden

n. a. nicht auswertbar

n. d. nicht durchgefiihrt

X zytotoxisch

14 virus present, degree of CPE in cell culture units (6 wells of microtitre plates)

0 no virus present

n. a. not applicable

n. d. not done

X cytotoxic
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Rohdaten fiir VirusFighter (Modus 1000 ppm) in der Priifung unter geringer
Belastung (0,3 g/l BSA) gegen das Modified Vacciniavirus, Stamm Ankara

(Quantalversuch, 6 Wells)

Raw data for the test product VirusFighter (Modus 1000 ppm) tested against

the Modified vaccinia virus strain under clean conditions
(0.3 g/l BSA) (quantal test; 6 wells)

2021-07-27 — 2021-08-03

Control Interfering | Contact Dilution (log1o)
substance | time 1 5 3 4 5 6 7 8
: . 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 433 | 000 | 000
Suspension control Omin | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 333 | 300 | 000
2021-07-27 — 2021-08-03
Product Con- Interfering | Contact Dilution (log1o)
cenfra- |substance |time
tion of
free 0 1 2 3 4 5 6 7
chlorine '
Carrier 1 | xxx | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000
1200 clean 5 min xxx | 000 | 000 | 00O | 000 | 00O | 000 | 000
VirusFighter | 1 | conditions | Carrier 2 | o | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000
5 min xxx | 000 | 000 | 000 | 000 | 00O | 000 | 000
Carrier 1 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 421 | 000 | 000
Virus control clean 5 min 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 321 | 000 | 000
hard water conditions | Carrier 2 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 112 | 000 | 000
5min | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 301 | 100 | 000
.. clean 444 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000
Cytotoxicity R — 444.| 000 | 000 | 000 | 00O | 000 | 00O | 000
1-4 Virus vorhanden, Grad der zytopathologischen Wirkung (CPE) in 6 Wells einer Mikrotiterplatte
0 kein Virus vorhanden
n. a. nicht auswertbar
n.d. nicht durchgefiihrt
X zytotoxisch
1-4 virus present, degree of CPE in cell culture units (6 wells of microtitre plates)
0 no virus present
n. a. not applicable
n. d. not done
X cytotoxic
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